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7. Zusammenfassung

Im Rahmen einer allgemeinen Theorie über das statische

und dynamische Verhalten ionenselektiver Elektroden

wurde ein Extrapolationsverfahren vorgestellt, welches

es erlaubt, Endwerte von Ansprechkurven abzuschätzen.

Die Anforderungen an ein Messgerät zum Einsatz mit io¬

nenselektiven Elektroden wurden, speziell im Hinblick

auf die hohen Quellenwiderstände, aufgezeigt.

Es wurde ein Gerät entwickelt und beschrieben, welches

im automatischen Dauerbetrieb Natrium- und Kaliumionen¬

konzentrationen im Urin kathetrisierter Patienten be¬

stimmt. Dabei wird zu jedem Messpunkt die Zeit abge¬

schätzt, zu welcher die entsprechende Probe die Niere

verlassen hat.

Dieses Messgerät wurde mit zufriedenstellenden Resulta¬

ten sowohl auf Intensivpflegestationen als auch während

Herzoperationen eingesetzt. Es gilt aber noch die Zu¬

verlässigkeit der natriumselektiven Elektrode, welche

sich als auf Interferenzen anfällig erwiesen hat, zu

verbessern.
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8. Summary

In order of a general theory about the static and dyna-

mic conduction of ionselective electrodes a method of

extraplation was introduced, which allows to estimate

final values of electrode responses.

The demands onto a measuring Instrument for the Opera¬

tion with ionselective electrodes were discussed, espe-

cially with regard to the high source resistances.

An Instrument was developed and described, which eva-

luates continuously and automatically the sodium and

potasslum ion concentration in the urine of patients.

This instrument was set into work with satisfactory re-

sults on intensive oare units and during open heart

surgery. But it is still necessary to improve the cer-

tainty of the sodium selective electrode, which proved

to be susceptible to interferences.


